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○試験実施部門
　東菱薬品工業株式会社　青梅研究所

○検体形態
　保存包装：ガラスアンプル／紙箱

○試験検体
  検体名：エルカトニン筋注20単位「NP」
　製造番号： EC20C11

EC20C12
EC20C13

○保存条件及び保存期間
　保存条件：40℃／75％RH
　保存期間：6ヵ月

○評価

　試験時期：開始時から6ヵ月目まで
（ただし、不溶性異物検査、不溶性微粒子試験、無菌試験、エンドトキシン及び抗原性試験については、開始時と6ヵ月後を

○試験結果

社内資料

　試験項目：性状、確認試験、浸透圧比、ｐH、不溶性異物検査、不溶性微粒子試験、無菌試験、エンドトキシン、抗原性試験、定量

エルカトニン筋注20単位「NP」の安定性（加速試験）に関する資料

含量
＜規格；表示力価の80～125％＞
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＜規格；5.0～6.5＞
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　　各ロットの試験結果を以下に示す。

開始時 1ヵ月後 3ヵ月後 6ヵ月後
EC20C11 適合 適合 適合 適合

EC20C12 適合 適合 適合 適合

EC20C13 適合 適合 適合 適合

EC20C11 適合 適合 適合 適合

EC20C12 適合 適合 適合 適合

EC20C13 適合 適合 適合 適合

EC20C11 適合 適合 適合 適合

EC20C12 適合 適合 適合 適合

EC20C13 適合 適合 適合 適合

EC20C11 5.59 5.65 5.81 6.25

EC20C12 5.59 5.65 5.80 6.36

EC20C13 5.58 5.64 5.71 6.28

EC20C11 適合 ― ― 適合

EC20C12 適合 ― ― 適合

EC20C13 適合 ― ― 適合

EC20C11 適合 ― ― 適合

EC20C12 適合 ― ― 適合

EC20C13 適合 ― ― 適合

EC20C11 適合 ― ― 適合

EC20C12 適合 ― ― 適合

EC20C13 適合 ― ― 適合

EC20C11 適合 ― ― 適合

EC20C12 適合 ― ― 適合

EC20C13 適合 ― ― 適合

EC20C11 適合 ― ― 適合

EC20C12 適合 ― ― 適合

EC20C13 適合 ― ― 適合

EC20C11 108.0 103.6 101.3 95.3

EC20C12 103.6 108.6 109.0 111.6

EC20C13 112.5 102.1 101.4 107.2

○考察

3エンドトキシン

抗原性試験
「日局デキストラン40」の抗原性試験法に適合
（呼吸困難、虚脱又は致死の症状は認められな
い）
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試験項目

確認試験

不溶性異物検査
澄明で、たやすく検出される不溶性異物を認め
ない。

浸透圧比

3

3

3

不溶性微粒子試験

無菌試験

定量

粒子径≧10μmの数は6000/容器以下
粒子径≧25μmの数は600/容器以下

陰性

80～125％

0.375EU／mL未満

3

ｐＨ 5.0～6.5 3

保存期間

最終包装製品を用いた加速試験（40℃、相対湿度75％、6ヵ月）の結果、エルカトニン筋注20単位「NP」は通常の市場流通下にお
いて3年間安定であることが推測された。

ロット番号

性状 液の色は無色澄明である。

規格
繰り返し

回数

3

0.8～1.2 3

（１）液は淡青色を呈する。
（２）試験動物の平均カルシウム濃度は対照動
物の平均血清カルシウム濃度に比べて20％以
上の低下を認める。
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